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Pani Zaneta Iwanczyk

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego

»Gorna” w Lodzi

ul. Rzgowska 170

93 - 331 Lodz

dotyczy: uzgodnienia projektu ., Obliczenia oston stalych przed promieniowaniem rentgenowskim”
sporzqdzonego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG dzialajqcej w ramach Miejskiego
Centrum Medycznego ,, GORNA” w Fodzi zlokalizowanej przy ul. Rzgowskiej 170 w Fodzi.

Lodzki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny przekazuje odpowiedz na wniosek z dnia
24.04.2019 1. (data wplywu do WSSE w Lodzi — 26.04.2019 r.) w ww. sprawie wraz z klauzulg

informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych.

£ODZKI PANSTWOWY WOJEWG
INS IR SAA

Z up.

Nina N wskia-Kow

Zastynea Lofizigego Paristwowsgo Woj
Inspektdra Sanitarnago

Otrzymuje:
1. Pani Zaneta Iwanczyk — Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego ,,Gorna” w Lodzi
ul. Rzgowska 170, 93 — 311 Lédz,
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todzki Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Lo6dz
telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219
www.pis.lodz.pl e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl
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Miejskie Centrum Medyczne ,,G6érna” w Lodzi
ul. Rzgowska 170
93 -311 Lodz

dotyczy: uzgodnienia projektu ,, Obliczenia osion stalych przed promieniowaniem rentgenowskim”
sporzqgdzonego  dla  potrzeb  Pracowni  Diagnostyki ~ Obrazowej  RTG  dzialajgcej
w ramach Miejskiego Centrum Medycznego ,, GORNA” w Eodzi zlokalizowanej przy ul. Rzgowskiej
170 w Lodzi wydanego na wniosek Pani Zanety Iwarczyk — Dyrektora Miejskiego Centrum

Medycznego ,, Gorna” w Lodzi, ul. Rzgowska 170, 93 — 311 £6dz.

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art.10 ust. 2, art. 12 ust. 1a ustawy
z dnia 14 marca 1985 1. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 1., poz. 59), § 22 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006r. nr 180, poz. 1325),
rozporzadzenia Rady Ministrtow z dnia 18 stycznia 2005r. wsprawie dawek granicznych
promz’enio-wam'a Jonizujqcego (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168) — L6dzki Panistwowy Wojewddzki
Inspektor Sanitarny po zapoznaniu si¢ z projektem oslon stalych przedlozonym przy wniosku Pani
Zanety Iwanczyk z dnia 24.04.2019 r. (data wptywu do WSSE w Lodzi — 26.04.2019 r.) znak:
MCM.G.T.1.327.2019

uzgadnia

bez zastrzezen projekt ,Obliczenia oston statych przed promieniowaniem rentgenowskim”
sporzadzonego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG dzialajacej w ramach Miejskiego

Centrum Medycznego .GORNA” w Lodzi zlokalizowanej przy ul. Rzgowskiej 170 w Lodzi.
UZASADNIENIE

Przedtozony do uzgodnienia projekt oston statych obejmuje swym zakresem wyliczenie i dobér
oston statych przed promieniowaniem jonizujacym, ktérego zrédiem bedzie aparat diagnostyczny rtg
do zdj¢¢ kostno - plucnych. Aparat zostanie zamontowany w gabinecie rtg dzialajagcym w ramach
Miejskiego Centrum Medycznego ,,GORNA” w Lodzi zlokalizowanego przy ul. Rzgowskiej 170
w Lodzi. W obliczeniach przyjeto maksymalne parametry pracy aparatu, co pozwala na zainstalowanie
dowolnego typu aparatury o podobnych parametrach i analogicznym ustawieniu. Ekspozycje zdjeé
przewiduje si¢ z wyznaczonego stanowiska w sterowni. Przedmiotowy gabinet nalezy wyposazyé
w urzadzenie umozliwiajace kontakt z pacjentem pomiedzy gabinetem a sterownia zgodnie z ww.

rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. Pomieszczenie gabinetu usytuowane
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jest na II pietrze trzykondygnacyjnego budynku. Z przedmiotowym gabinetem w sklad, ktérego
wchodzi sterownia sasiaduje: pokdj opisowy, dwie przebieralnie, korytarz, teren zewngtrzny, pod —

gabinety lekarskie.
Zgodnie z obliczeniami: projektowane Scianki ochronne E-F 1 E-H pomiedzy gabinetem

a sterownia winny posiadaé ostonno$¢ minimum 0,6 mmPb (projektuje sie $cianki z plyty k-g
z powlokg otowiana o ostonnosci 1 mmPb), projektowane sciany F-G pomiedzy gabinetem
a korytarzem i A-G pomig¢dzy gabinetem i przebieralniami winny miec¢ ostonno$¢ minimum 0,7 mmPb
(zaprojektowano $ciany z cegly pelnej 12 ¢cm o ostonnosci 1 mmPb), projektowana sciana C-D
pomiedzy gabinetem, sterownig a pokojem opisowym winna mie¢ ostonno$¢ minimum 0,7 mmPb
(zaprojektowano $ciang z plyty k-g z powtokg olowiang o ostonnosci 1 mmPb), okno wglagdowe OW
w sterowni winno mie¢ ostonnos¢ minimum 0,6 mmPb (zaprojektowano okno wgladowe ochronne
o oslonno$ci 1 mmPb), drzwi do przebieralni D1 1 D2 winny mie¢ ostonno§¢ minimum 0,6 mmPb
(zaprojektowano drzwi ochronne o ostonnosci 1 mmPb). Pozostale istniejgce przegrody state, w tym
okna, dodatkowych zabezpieczefi nie wymagajg. Suma dawek promieniowania jonizujgcego dla
pracownikow oraz os6b z ogéhu ludno$ci nie bedzie przekraczala dawek granicznych okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 1. nr 20, poz. 168) oraz limitéw dawek okre$lonych
w powolanym rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180, poz. 1325).
Obliczen oston statych dokonano zgodnie z norma PN-86/1-80001.

Pomieszczenie gabinetu rtg posiada powierzchnie 27,99 m?, wysokos¢ 2,94 m w $wietle, dostep
$wiatla dziennego oraz wentylacj¢, ktora zapewnia co najmniej 1,5 - krotng wymiane powietrza w

ciggu godziny. Projekt wentylacji stanowi odr¢bne opracowanie.
Przed uruchomieniem aparatu nalezy przeprowadzi¢ pomiary Kontrolne oslabienia promieniowania

przez ostony stale.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest igcznie z projektem, na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajgca

uzgodnienie projektu przez Lodzkiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspekiora Sanitarnego.

tODZKI PANSTWOWY
K| PANSTWOWY WOJEWOY

Zastgpea tédadego Pa.ﬂstwawagu“’ow«dﬂz iego
inspekipra Sanitarnago )

Otrzymuje: _

1. Pani Zaneta Iwanczyk — Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego ,,Gérna” w Lodzi
ul. Rzgowska 170, 93 — 311 Lodz,

zwrot dokumentacji: 1 egz. —projekt ,, Obliczenia oslon...”

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi,

2. Oddziat Higieny Radiacyjnej w miejscu,
3. ala



Klauzula informacyina o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1),

informuje, ze:

administratorem danych osobowych jest Lodzki Panstwowy Wojewédzki Inspektor
Sanitarny z siedziba przy ul. Wodnej 40, 90-046 L6dz;

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Lodzi sa nastepujace: Wojewédzka Stacja
Sanitamo - Epidemiologiczna w YLodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Yo6dz;
redakcja@pis.Jodz.pl;

podanie danych osobowych we wniosku jest wymogiem ustawowym [art. 63 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 9
poz. 2096 z p6zn. zm.)] lub koniecznos$cig w celu otrzymania odpowiedzi;

dane beda przetwarzane wylacznie w zakresie niezbednym do prowadzonego

postepowania;

odbiorcami danych beda tylko organy upowaznione z mocy prawa oraz strony
postgpowania [art. 3. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej  Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z péz.zm.)];

kazda osoba, ktérej dane osobowe przetwarzane sa w zwiazku z prowadzonym
postgpowaniem ma prawo dostgpu do tych danych, ich sprostowania, usuniecia
(w przypadku, gdy podanie danych nie jest wymogiem ustawowym) lub ograniczenia
przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych oraz
wniesienia skargi;

przetwarzanie danych nie jest zwiazane ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym profilowaniem;

dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z zapisami rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
Jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zaktadowych (Dz.U z 2011 r. Nr 14, poz. 67) oraz do momentu

ustania uzytecznosci.

Nina Niegabilowska-Rbwa
Zastgpca fddakiego Pafstwowegn Wojswidzl
Inspakipra Sanitarnsgo






